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Instrugdo de Uso: IFU-00052 - 0006
MS/ANVISA n°: 10396830041
Nome Técnico ANVISA: Parafuso de Fixagdo Ortoddntico
Nome Comercial da Familia ANVISA: MINIPARAFUSO ORTODONTICO

Importante: Para consultar a Instrugdo de Uso, verifique a vers@o indicada no rétulo
do produto juntamente com o coédigo, e acesse o arquivo digital em
www.morelli.com.br/IFU. Para obter a Instrugdo de Uso impressa, sem custo de

emissdo e envio, favor entrar em contato com o nosso Servigo de Atendimento ao
Cliente através do telefone 0800 0121455 [/ 0800 7031455 ou pelo e-mail
sac@morelli.com.br. Para composigdes quimicas solicite a Folha de Seguranga do
produto.
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Fabricado por:
Dental Morelli Ltda.
% Alomeda Jundiai, 230/250 - Jardim Saira
CEP/ ZIP Code: 18085-090 Sorocaba — SP Brasil
® Tel.: +55(15)3328-8200 / 0800 0121455 /0800 7031455
Responsdvel Técnico : Roger Morelli CREA-SP 5060214985

Representante Europeu
Nuno Flores
Al. Bonifécio Ldzaro Lozano, 3 Piso [/ Floor O - C
Oeiras — Portugal — 2780125
T Tel.: 351 21 4439292

Miniparafuso Ortodontico

Os Miniparafusos sé@o dispositivos instalados por meio de procedimento cirdrgico
simplificado, através da propria gengiva, com anestesia tépica ou infriltativa, fixados
temporariamente ao osso da maxila ou mandibula, com a finalidade de:

- Criar pontos de ancoragem estdveis;
- Permitir a aplicagéo de forgas continuas;

- Substituir os sistemas de ancoragem tradicionais ou que necessitam de colaboragéo
do paciente, possibilitando ainda a realizagéo de movimentagdes ortoddnticas mais
complexas com preciséio e em menor tempo.

O Miniparafuso Ortoddntico Cabega de Brdquete & comercializado com roscas de
instalacéo com insercdo no sentido hordrio e insergdo sentido anti-hordrio (cabeca azul)
permitindo também a aplicagdéo de forgas com ancoragem de acessérios nos slots
0.021x0.025".
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Indicagdo de uso:
Descrigdo das situagdes clinicas de aplicagdo mais comuns:

® Verticalizag@o de molares;

® Intrusdo de dentes;

® Mesializagdo;

® Tracionamento de dentes;

® Tratamento de inclinagdes do plano oclusal;

® Retragdo em massa dos elementos dentdrios dantero-superiores e
inferiores.

Os miniparafusos s@o recomendados preferencialmente para pacientes nas seguintes
condigées:

® Nd&o cooperativos;

® Com ndmero reduzido de elementos dentdrios;

® Com necessidade de ancoragem maxima;

® Com necessidade de movimentos complexos se aplicados os métodos
tradicionais de ancoragem.

Instalagéo e Remocgéo:

Para a instalagéo e remogdo deveréo ser utilizadas as ferramentas adequadas,
projetadas especificamente para esta aplicagéo.

O “Kit de ferramentas™ (ref.37.20.001) & composto por Chave de M&o com Pontas
Intercambidveis que se acoplam & porgdo sextavada da cabega do miniparafuso,
permitindo sua instalagdo ou remogdo de modo adequado. As Pontas Intercambidveis,
além de permitirem montagem na Chave de Mdo, possuem encaixe padrdéo para a

instalagdo do Miniparafuso com uso de contra-angulo cirdrgico.
*Todas as pegas do Kit de instalagdo sdo esterilizdveis em autoclave.
Selegdo do local de insergdo:

Locais de insergdo incluem tuberosidades maxilares, a drea abaixo da porgdo nasal
anterior (somente adultos com idade superior a 21 anos)porgdo vestibular mandibular,
drea retromolar mandibular, sinfise mondibulor( somente adultos com idade superior a 21
anos), dreas interrradiculares vestibular/linguol mandibulares ou maxilares, cristas
alveolares edéntulas mandibulares ou maxilares, regi@o da linha média palatal ou sagital
do palato duro (apenos adultos com idade superior a 21 anos) e palato anterior
(observar limitagéo de comprimento do parafuso).

Contraindicagodes:

O paciente candidato & instalagdo de miniparafusos deverd passar por uma anamnese
para verificar possiveis contraindicagées para o uso deste método de ancoragem. Deve-
se avaliar atentamente pacientes que apresentem doengas sistémicas como diabete tipo
1, anemia, sistema imunoldgico debilitado, distlrbios 6sseos locais e sistémicos, pacientes
sob tratamento radioterdpico, higiene oral deficiente e pacientes grdvidas, em razéo do
estresse envolvido e a possibilidade de gengivite gravidica. Na presenca de alguma
destas condigées, é necessdria uma verificagdo médica acompanhada pelo ortodontista
para se certificar de que todas as implicagdes sdo compreendidas.

Efeitos colaterais:

E da inteira responsabilidade do ortodontista identificar qualquer possibilidade de risco de
dano efou contraindicagdo que possa surgir durante o tratamento, comunicar ao
paciente a possiblidade de qualquer efeito colateral ndo desejado.

Durante o tratamento, efeitos colaterais ndo desejados podem incluir:

® Danos na mucosa oral e lingua;
® Dificuldade ao falar ou mastigar;
® Descoloragdo de dentes;

® Descalcificagdo;
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® Reabsorgdo radicular;
® Complicagées periodontais;
® Reacgbes alérgicas;
® Dificuldades na manutengdo da higiene oral;
® Dor;
® Desconforto;
® Sensibilidade.
Ma formagdo 6ssea ou infecgdio que levem ao afrouxamento e a perda de estabilidade

do Miniparafuso.

Este procedimento cirlrgico pode néo s6 causar os efeitos colaterais e complicagdes
supramencionados, mas também problemas como lesées de nervos, infecgdes, dor que
ndo sdio necessariamente causadas pelo implante.

Validade:
60 meses.

Adverténcias:

@ Nd&o reesterilize o Miniparafuso.

Nd&o utilizar o produto caso a sua embalagem esteja violada, de modo a minimizar
possiveis perigos relacionados & transmissdo de microrganismos ou a possivel
falsificagdo de produtos.

Abra o envelope esterilizado somente no momento da instalagdo do Miniparafuso, com a
finalidade de garantir a esterilizagéo do mesmo até o momento de seu uso.

N&o utilizar o Miniparafuso se o mesmo estiver com o prazo de validade vencido ou
envelope violado.

N&o submeter o Miniparafuso a forgas superiores a 300gf.

Ndo exceder o torque mdéximo de 25N.cm durante a instalagdo. Literaturas relatam que
fraturas podem ocorrer devido a esforgos de flexdo durante a aplicagdo. Cabe ao
profissional decidir sobre a remog@o do fragmento do implante ou instalar outro
Miniparafuso.

Em caso de carga imediata nesse dispositivo, a aplicagéo deve ser feita perpendicular ao

longo eixo do Miniparafuso.
Utilizar broca de até @ 1 mm para pré-furagdo.
Mantenha a distdncia minima de Imm entre as raizes dentdrias e o Miniparafuso.

Observe o sentido de instalagdo do miniparafuso para evitar o desrosqueamento durante
a aplicagdo mecdnica com fios ortodonticos.

Observe o sentido de remocgdo do miniparafuso a fim de evitar o aumento da
profundidade de insergéo.

Este produto ndo deve ser utilizado em ambiente de Ressondncia Magnética, pois pode
ocasionar interferéncias nas imagens durante o exame. Cabe ao profissional de
ortodontia advertir o paciente sobre esta contraindicagdo e providenciar a remogdo do
aparelho caso necessdrio.

Produto néo reutilizdvel. A esterilidade, a limpeza requerida e a resisténcia
mecdnica do dispositivo ndo séo garantidas em caso de reuso.

Produto esterilizado por 6xido de etileno. com barreira Unica e
embalagem de protegdo externa.

STERILE|EO

Produto para aplicagéo exclusiva por profissional qualificado em ortodontia, o uso por
pessoas sem conhecimento técnico necessdrio poder& ocasionar movimentagdo
dentéria indesejada, perda 6sseq, perda do elemento dentdrio, fenestragdo, recesséo
gengival ou deiscéncia de raiz.

Cabe ao profissional qualificado em orientar o paciente sobre a correta higienizagdo
bucal, de modo a evitar o surgimento de placa bacteriana e tartaro ou ainda doencas
como inflamagédo gengival (gengivite), periodontite ou até mesmo endocardite.
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Considerando que o produto é utilizado em contato com mucosa e fluidos corporais,
recomenda-se ao profissional aplicar as boas prdaticas clinicas para o descarte de
produtos médicos conforme normas sanitdrias vigentes.

ATENGAO:
A Morelli nGo se responsabiliza pelos resultados obtidos pela aplicagéo do produto sem
as devidas precaugdes ou inobservancia das adverténcias.
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Alteracoes

0 06/2018 Elaboragao da Instru¢éo de Uso que acompanha o produto (rétulo).
1 06/2018 At,ualiza(;éo de informacgdes na instrugao que acompanha o produto
(rétulo).
Atualizagao de informacgdes do produto, elaboragao da instru¢éo de uso
2 07/2018 L . S . .
digital e disponibilizagéo no site Morelli.
3 08/2018 Ajuste na descri¢ao do produto para facilitar sua identificagao.
4 07/2019 Inclusao do Miniparafuso Ortoddntico Cabeca de Braquete.
5 02/2020 Inclus&o da simbologia de produto esterilizado por Oxido de Etileno.
6 09/2021 Atualizagdo da mascara, adverténcias e ajuste de idiomas.

Codigos:
' Organismo Certificador
Caodigo Descricao Tipo Qtde Comprimento D Diametro CE Org’
Transmucosa
SECAO
MINIPARAFUSO _
37.10.101 | Y IPARAELSO ; 2 6mm | TRANSMUCOSA: | @1.5mm
1.0mm
SECAO
MINIPARAFUSO _
37.10.102| P PARAELSO ; 2 8mm | TRANSMUCOSA: | @1.5mm
1.0mm
SECAO
MINIPARAFUSO _
37.10.201 | Y PARAELSO ; 2 6mm | TRANSMUCOSA: | @1.5mm
2.0mm
SECAO
MINIPARAFUSO _
37.10.202 | P PARAELSO ; 2 8mm | TRANSMUCOSA: | @1.5mm
2.0mm
SECAO
MINIPARAFUSO _
37.10.203 | Y NIPARAFLSO ; 2 10mm | TRANSMUCOSA: | @1.5mm
2.0mm
CABECA ]
DE SECAO
37.10.231 | MNIPARAFUSO | g s queTE | 1 6mm | TRANSMUCOSA: | @1.5mm
ORTODONTICO
ANTI- 1.0mm
HORARIO
CABECA ]
DE SECAO
37.10.232 | MINIPARFUSO | g0 queTE | 1 8mm | TRANSMUCOSA: | @1.5mm
ORTODONTICO
ANTI- 1.0mm
HORARIO
CABECA -
SECAO
MINIPARAFUSO|  DE _
37.10.241 | GRTODONTICO | BRAQUETE | 6mm TRANF(I;/I#SOSA. @1.5mm
HORARIO :
CABECA -
SECAO
MINIPARAFUSO|  DE _
37.10.242| GRTGDONTICO | BRAQUETE | 8mm TRANF(I;/I#SOSA. @1.5mm
HORARIO :




